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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η Οδηγία 90/384/ΕΟΚ (Όργανα ζύγισης με μη αυτόματη λειτουργία) ενσωματώθηκε 
στην Ελληνική Νομοθεσία με την Κ.Υ.Α. Φ2-376/93, αντικαθιστώντας την Οδηγία 
71/360/ΕΟΚ. 

Όλα τα μη αυτόματα όργανα ζύγισης που πληρούν τις διατάξεις της παρούσας 
Οδηγίας και φέρουν τη σήμανση CE καθώς και την μετρολογική σήμανση πράσινο Μ, 
μπορούν να διακινηθούν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή αγορά. 

Ωστόσο, επιτρέπεται η χρήση των νόμιμων οργάνων ζύγισης που είχαν εγκριθεί πριν 
από την 1η Ιανουαρίου 1993. Από την 1η Ιανουαρίου 2003 όμως, επιτρέπεται να 
διατίθενται στην αγορά (για πώληση) μόνο εκείνα τα μη αυτόματα όργανα ζύγισης, τα 
οποία πληρούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας 90/384/ΕΟΚ, τα οποία πληρούν τις βασικές 
απαιτήσεις και έχουν υποβληθεί σε διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης.  

Θα εξεταστούν, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω θέματα: Ερμηνεία της Οδηγίας, πεδίο 
εφαρμογής, ελεύθερη διακίνηση, βασικές απαιτήσεις, Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 45501, 
κοινοποιημένοι οργανισμοί, αξιολόγηση της συμμόρφωσης, σημάνσεις και επιγραφές, 
επιτήρηση των οργάνων κατά τη χρήση, εθνικοί κανονισμοί για τη χρήση, τεχνική 
τεκμηρίωση που υποβάλλει ο κατασκευαστής για τη χορήγηση έγκρισης τύπου, 
υπόδειγμα Πιστοποιητικού έγκρισης τύπου Ε.Κ, Δήλωση συμμόρφωσης, Πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης, επιτήρηση της αγοράς. 

 
Λέξεις κλειδιά: Όργανα ζύγισης με μη αυτόματη λειτουργία, κοινοποιημένοι οργανισμοί 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η Οδηγία 90/384/ΕΟΚ "Όργανα ζύγισης με μη αυτόματη λειτουργία", υιοθετήθηκε 
από το Συμβούλιο στις 20 Ιουνίου 1990, με ταυτόχρονη κατάργηση της Οδηγίας 
73/360/ΕΟΚ. Τα κράτη μέλη είχαν την υποχρέωση να ενσωματώσουν την Οδηγία πριν 
από την 1η Ιανουαρίου 1993. Η Οδηγία 90/384/ΕΟΚ συμπληρώθηκε με την Οδηγία 
93/68/ΕΟΚ της 22ης Ιουλίου 1993, η οποία προβλέπει υποχρέωση έκδοσης "Δήλωσης 
Συμμόρφωσης" από τους κατασκευαστές και "Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης" από τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1995. 

Η Οδηγία αναφέρεται σε όλα τα μη αυτόματα όργανα ζύγισης και είναι υποχρεωτικής 
εφαρμογής. Αυτό σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν 
οποιαδήποτε άλλη εθνική νομοθεσία, εκτός από εκείνη της Οδηγίας. 

Η Οδηγία 90/384/ΕΟΚ είναι μια Οδηγία «νέας προσέγγισης». Οι Οδηγίες νέας 
προσέγγισης αποβλέπουν στην άρση των τεχνικών εμποδίων, που προκαλούν οι 
διαφορετικές εθνικές νομοθεσίες στο εμπόριο και επιτρέπουν την ελεύθερη διακίνηση 
(διάθεση στην αγορά και θέση για χρήση) προϊόντων στην Κοινότητα, τα οποία πληρούν 
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τις βασικές απαιτήσεις των Οδηγιών αυτών. Τα κράτη μέλη δεν παρεμποδίζουν καταρχήν 
τη διάθεση στην αγορά προϊόντων που φέρουν τη σήμανση CE. 
 
2. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 90/384/ΕΟΚ 
2.1  ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

Στο Άρθρο 1.1 ως όργανο ζύγισης ορίζεται το όργανο μετρήσεως το οποίο 
χρησιμοποιεί την επίδραση της βαρύτητας για να προσδιορίσει τη μάζα του σώματος. Το 
βασικό χαρακτηριστικό που καθορίζει ένα όργανο ζύγισης είναι ότι απαιτείται παρέμβαση 
χειριστή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ζύγισης για να προσδιοριστεί το αποτέλεσμα 
ζύγισης, δηλαδή για να τοποθετήσει το φορτίο στον υποδοχέα βάρους του οργάνου. Μη 
αυτόματα όργανα ζύγισης θεωρούνται οι παρακάτω τύποι ζυγιστικών οργάνων: ζυγοί 
λιανικής πώλησης, εργαστηριακοί ζυγοί, ζυγοί μπάνιου, βρεφοζυγοί και ζυγοί κουζίνας.  

Μόνο τα όργανα μέτρησης που πληρούν τον ορισμό του Άρθρου 1.1 ενός μη 
αυτομάτου οργάνου ζύγισης εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας. Επιπλέον, τα 
νόμιμα όργανα ζύγισης πρέπει να δείχνουν την τιμή της μάζας (Βασικές απαιτήσεις 8.1 
του Παραρτήματος 1). Ο ορισμός ενός μη αυτομάτου οργάνου ζύγισης δεν καλύπτει 
όργανα τα οποία χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό άλλων ποσοτήτων, παραμέτρων 
ή χαρακτηριστικών που σχετίζονται με αυτήν (π.χ. μετρητές νομισμάτων, μετρητές 
τεμαχίων κλπ.). 
 
2.2  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 
 
Διάθεση στην αγορά 

Η ελάχιστη απαίτηση που προβλέπεται από την Οδηγία σε ένα όργανο ζύγισης, προτού 
τεθεί στην αγορά, είναι να αναφέρει το σήμα ή το όνομα του κατασκευαστή και τη 
μέγιστη ζυγιστική ικανότητα. Κάποιο όργανο που φέρει την σήμανση CE λόγω άλλων 
οδηγιών αλλά χωρίς το πράσινο μετρολογικό αυτοκόλλητο Μ, μπορεί μεν να διατίθεται 
ελεύθερα στην Κοινοτική αγορά, δηλαδή μπορεί να πωλείται σε οποιαδήποτε κράτος 
μέλος της ΕΚ, χωρίς να χρειάζεται να πληροί άλλες μετρολογικές απαιτήσεις. Για τη 
διάθεση για χρήση όμως, η Οδηγία καθορίζει τις χρήσεις όπου απαιτείται η τοποθέτηση 
της σήμανσης CE και του πράσινου Μ. 
 
Η σήμανση συμμόρφωσης CE και το πράσινο μετρολογικό αυτοκόλλητο Μ 

Η σήμανση συμμόρφωσης CE, εφόσον συνοδεύεται από το πράσινο μετρολογικό 
αυτοκόλλητο Μ, χαρακτηρίζει ότι το όργανο που φέρει αυτές τις δυο σημάνσεις πληροί 
τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 90/384/ΕΟΚ και έχει υποβληθεί σε αξιολόγηση 
σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια. Επιπλέον, η σήμανση CE χαρακτηρίζει τη συμμόρφωση με 
τις διατάξεις όλων των άλλων οδηγιών που αφορούν το όργανο, οι οποίες απαιτούν τη 
σήμανση συμμόρφωσης CE. 

Ειδικότερα, χαρακτηρίζει τη συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 73/23/ΕΟΚ 
σχετικά με την χαμηλή τάση καθώς επίσης και την Οδηγία 89/336/ΕΟΚ σχετικά με την 
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, η οποία τροποποιήθηκε με την Οδηγία 92/3/ΕΟΚ. Τα 
όργανα που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό του άρθρου 1.2 (α), όσον αφορά την 
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, καλύπτονται από την Οδηγία 90/384/ΕΟΚ. Όσον αφορά 
την εκπομπή ηλεκτρομαγνητικών διαταραχών όμως, καλύπτονται από την Οδηγία 
89/336/ΕΟΚ. Τα όργανα που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό του άρθρου 1.2 (β) 
καλύπτονται από την Οδηγία 89/336/ΕΟΚ όσον αφορά την εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας και την ατρωσία έναντι αυτής. 
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Το πράσινο μετρολογικό αυτοκόλλητο είναι μια συμπληρωματική μετρολογική 
σήμανση, υποχρεωτική όσο και η ίδια η σήμανση CE, η οποία δηλώνει συμμόρφωση προς 
τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 90/384/ΕΟΚ  

Το πράσινο μετρολογικό αυτοκόλλητο δεν αντικαθιστά το σήμα της "αρχικής" 
επαλήθευσης. Στις περιπτώσεις όπου ο ζυγός αποτελείται από διάφορα υποσυστήματα και 
περιφερειακά, η σήμανση CE, συνοδευόμενη από το πράσινο μετρολογικό αυτοκόλλητο 
πρέπει να τοποθετούνται στην κεντρική μονάδα του οργάνου. 

Ο κατασκευαστής του ολοκληρωμένου οργάνου είναι υπεύθυνος για την τοποθέτηση 
της σήμανσης CE και του πράσινου μετρολογικού αυτοκόλλητου. Αυτό δεν σημαίνει 
όμως ότι η τοποθέτηση πρέπει να γίνεται απαραίτητα από τον ίδιο τον κατασκευαστή. 
Μπορεί να διεξάγεται με ευθύνη του κατασκευαστή από τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο του εγκαταστημένο στην Κοινότητα. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί που 
εμπλέκονται στην επαλήθευση ΕΚ ή επαλήθευση ΕΚ μονάδας δεν φέρουν ευθύνη για την 
τοποθέτηση της σήμανσης CE και του πράσινου μετρολογικού αυτοκόλλητου. 

Επειδή σύμφωνα με την Οδηγία η σήμανση CE υπαγορεύει την ταυτόχρονη χρήση του 
μετρολογικού αυτοκόλλητου πράσινου Μ, από δω και στο εξής και για λόγους 
απλούστευσης, όταν χρησιμοποιούνται οι όροι «σήμανση CE», «όργανο με σήμανση CE» 
θεωρείται αυτονόητα ότι υπάρχει και το πράσινο μετρολογικό αυτοκόλλητο επί του 
οργάνου, εκτός εάν έχει οριστεί διαφορετικά. 
 
Τα όργανα που έχουν συμμόρφωση, πρέπει να φέρουν: 

• τη σήμανση CE 
• τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου φορέα (ή των κοινοποιημένων 

φορέων) που διεξάγουν την επιτήρηση ΕΚ ή την επαλήθευση ΕΚ 
• το πράσινο αυτοκόλλητο με το κεφαλαίο γράμμα Μ και 
• τα τελευταία δυο ψηφία της χρονολογίας κατασκευής, τα οποία πρέπει να είναι 

σαφώς ορατά, ευανάγνωστα και ανεξίτηλα 
 
Διάθεση σε χρήση 
 

Τα ειδικά πεδία εφαρμογής που απαιτούν την χρήση οργάνων με σήμανση CE 
απαριθμούνται στο Άρθρο 1.2 (α) της Οδηγίας 90/384/ΕΟΚ. Για όλες τις υπόλοιπες 
εφαρμογές δεν απαιτείται η χρήση οργάνων με σήμανση CE και καλύπτονται από το 
άρθρο 1.2 (β). Δεν αποκλείεται όμως τα όργανα αυτά να φέρουν τη σήμανση CE σε 
συμμόρφωση με άλλες Οδηγίες. 

Το σχήμα, ο σχεδιασμός, η κατασκευή ή το είδος του ζυγιστικού οργάνου (π.χ. 
επιτραπέζιος ζυγός, ζυγός πλατφόρμας, γεφυροπλάστιγγα κλπ) δεν καθορίζουν τη χρήση 
(δηλαδή αν ο ζυγός αυτός θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 
1.2 (α) ή στο άρθρο 1.2 (β)). Μολονότι η ενδεχόμενη χρήση ενός οργάνου μπορεί σε 
ορισμένες περιπτώσεις να καθορίζεται εύκολα από την μορφή ή το σχεδιασμό του 
οργάνου, η τελική απόφαση μπορεί να ληφθεί μόνον όταν το όργανο διατεθεί σε χρήση. 
Για παράδειγμα, ένας ταχυδρομικός ζυγός που βρίσκεται σε ταχυδρομείο (ή κάποιο 
γραφείο μεταφορών) υπόκειται στο Άρθρο 1.2 (α), ενώ αν βρίσκεται στο γραφείο κάποιας 
εταιρίας υπόκειται στο άρθρο 1.2 (β), καθόσον με τον τρόπο αυτό δεν προσδιορίζεται η 
μάζα με σκοπό την άμεση επιβολή τελών. 
 
 
 
Όργανα που υπάγονται στο Άρθρο 1.2 (α): 
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Οι εφαρμογές που απαιτούν την υποχρεωτική χρήση οργάνων με σήμανση CE καλύπτουν 
τους τομείς που αφορούν εμπορικές συναλλαγές, υγεία και ασφάλεια και συγκεκριμένα 
είναι τους παρακάτω:. 

• προσδιορισμός της μάζας για εμπορικές συναλλαγές, όπου τα αγαθά αγοράζονται 
ή πωλούνται με μάζα. 

• προσδιορισμός της μάζας για υπολογισμό διοδίων, φόρων τελών, επιδοτήσεων, 
προστίμων, αμοιβών, αποζημιώσεων ή ανάλογων πληρωτέων ποσών., όπου η τιμή 
της μάζας καθορίζει το κόστος της υπηρεσίας, π.χ. ταχυδρομική χρήση, τέλη 
υπέρβαρων αποσκευών στο αεροδρόμιο, τέλη μεταφοράς αγαθών κλπ). 

• προσδιορισμός της μάζας για εφαρμογή νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων ή 
δικαστικές πραγματογνωμοσύνες, ο οποίος καλύπτει δραστηριότητες όπου κάποιο 
όργανο χρησιμοποιείται από κάποιο άτομο, το οποίο δεν είναι μεν 
εμπειρογνώμονας στη μετρολογία άλλα παρέχει στοιχεία που στηρίζονται σε 
αποτελέσματα ζύγισης. 

• προσδιορισμός της μάζας στην ιατρική πρακτική για ζύγιση ασθενών για λόγους 
παρακολούθησης, διάγνωσης και θεραπευτικής αγωγής, ο οποίος καλύπτει 
δραστηριότητες όπου υπεύθυνο για τη ζύγιση ασθενών είναι το ιατρικό 
προσωπικό.  

• προσδιορισμός της μάζας για παρασκευή φαρμάκων στα φαρμακεία κατόπιν 
συνταγής και προσδιορισμός της μάζας κατά τις αναλύσεις που διεξάγονται σε 
ιατρικά και φαρμακευτικά εργαστήρια. Τα ιατρικά εργαστήρια είναι εργαστήρια 
τα οποία διεξάγουν αναλύσεις κατόπιν αίτησης του ιατρικού προσωπικού ενώ τα 
φαρμακευτικά εργαστήρια είναι εργαστήρια ελέγχου ποιότητας για τους 
παρασκευαστές ιατρικών προϊόντων για χρήση από ασθενείς  

• καθορισμός της τιμής βάσει της μάζας για σκοπούς απευθείας πώλησης στο κοινό 
και την κατασκευή προσυσκευασμένων προϊόντων. 

 
Όργανα που υπάγονται στο Άρθρο 1.2 (β): 

Όργανα που χρησιμοποιούνται γιά άλλες εργασίες, ως χρήσεις που υπάγονται στο 
άρθρο 1.2 (β), θεωρούνται π.χ. οι χρήσεις για αθλητικούς σκοπούς, οικιακή χρήση 
(κουζίνα, μπάνιο), ανθρωποζυγοί που λειτουργούν με νόμισμα, για έλεγχο της ποιότητας 
κλπ. 

Τα όργανα αυτά πρέπει να φέρουν περιοριστικό σύμβολο, το οποίο αποτελείται από το 
γράμμα Μ με μαύρο κεφαλαίο τυπογραφικό χαρακτήρα πάνω σε κόκκινη τετράγωνη 
επιφάνεια πλευράς τουλάχιστον 25 mm η οποία διαγράφεται από τις δυο διαγωνίους του 
τετραγώνου. 
 
3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

Το Παράρτημα 1 της Οδηγίας περιλαμβάνει βασικές απαιτήσεις που πρέπει να 
πληρούνται από ένα μη αυτόματο όργανο ζύγισης που χρησιμοποιείται για εφαρμογές του 
Άρθρου 1.2 (α). Αυτές είναι οι τεχνικές και οι μετρολογικές απαιτήσεις λειτουργίας και 
περιλαμβάνουν το μέγιστο επιτρεπόμενο σφάλμα για την έγκριση τύπου (καθώς και το 
μέγιστο επιτρεπόμενο σφάλμα σε κατάσταση λειτουργίας). 

Οι βασικές απαιτήσεις εφαρμόζονται επίσης για τις συσκευές, οι είναι ενσωματωμένες 
συνδέονται με μη αυτόματο όργανο ζύγισης που χρησιμοποιείται για εφαρμογές του 
Άρθρου 1.2 (α). 
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4. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 45501 
 

Η CEN/CENELEC έχει υιοθετήσει ένα εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για τα μη 
αυτόματα όργανα ζύγισης, το EN 45501:1992/AC:1993, το οποίο στηρίζεται στη 
Σύσταση R 76 του OIML. Το Πρότυπο αυτό δεν καθορίζει μόνο τις τεχνικές λύσεις για τις 
βασικές απαιτήσεις, αλλά περιλαμβάνει επίσης δοκιμές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για απόδειξη της συμμόρφωσης.  

Αν ο κατασκευαστής επιλέξει να ακολουθήσει το παραπάνω Πρότυπο, η εξέταση 
τύπου είναι απλούστερη. 
 
5. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 
 

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Ευρωπαϊκή. Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη 
τους οργανισμούς που ορίζουν για να διεξάγουν εργασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, 
μαζί με τις ειδικές εργασίες που έχουν ανατεθεί σε κάθε οργανισμό. Ο ορισμός και 
κοινοποίηση διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 9. 

Αυτοί οι οργανισμοί πρέπει να πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που απαριθμούνται στο 
Παράρτημα V της Οδηγίας, ενώ πρωταρχική εργασία  τους είναι να παρέχουν υπηρεσίες 
σχετικά με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τους όρους που ορίζονται από την 
Οδηγία. 

Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί μπορούν να διεξάγουν εργασίες σχετικά με την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο δραστηριοτήτων τους 
καθώς επίσης και στην επικράτεια άλλων κρατών μελών ή τρίτων χωρών. 

Το αρμόδιο για την κοινοποίηση κράτος μέλος, οφείλει κατά περιοδικά διαστήματα να 
επαληθεύει ότι οι κοινοποιημένοι οργανισμοί εξακολουθούν να εφαρμόζουν σωστά τις 
εργασίες που τους έχουν ανατεθεί.  

Τα ελάχιστα κριτήρια που απαιτούνται για τον ορισμό κοινοποιημένων οργανισμών 
απαριθμούνται στο Παράρτημα V της Οδηγίας. Ενδεχομένως οι κοινοποιημένοι 
οργανισμοί πρέπει να πληρούν και άλλα κριτήρια εφόσον προβλέπονται από την 
περιγραφή των διαδικασιών αξιολόγησης. 

Σύμφωνα με την Οδηγία, οι κατασκευαστές μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε 
κοινοποιημένο οργανισμό που έχει οριστεί για να διεξάγει τη διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης που τους αφορά (με εξαίρεση της περίπτωσης τροποποίησης ενός 
υφιστάμενου πιστοποιητικού σύμφωνα με το 1.7 του Παραρτήματος ΙΙ -κεφάλαιο 1). 
 
6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 
Γενικά: 

Οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό τη συμμόρφωσης 
καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας. 

Τα μη αυτόματα όργανα ζύγισης πρέπει να υποβάλλονται σε εξέταση τύπου ΕΚ, την 
οποία ακολουθεί είτε Δήλωση Συμμόρφωσης τύπου ΕΚ (εγγύηση ποιότητας της 
παραγωγής) ή Επαλήθευση ΕΚ. 

Η εξαίρεση σε αυτό το γενικό κανόνα είναι η περίπτωση μη αυτομάτων ζυγιστικών 
οργάνων, τα οποία δεν περιλαμβάνουν ηλεκτρονικές διατάξεις και για τα οποία η διάταξη 
μετρήσεως φορτίου δε χρησιμοποιεί ελατήριο για εξισορρόπηση του φορτίου. (Τα όργανα 
αυτά θεωρούνται αρκετά απλά, έτσι ώστε να μην χρειάζονται εξέταση τύπου.). 
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Όργανα που είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για τον πελάτη για ειδικές 
εφαρμογές, υποβάλλονται σε επαλήθευση μονάδας ΕΚ. Αυτή η διαδικασία επιτρέπεται 
επίσης και για όργανα που παράγονται σε πολύ μικρή σειρά παραγωγής. 
 
Διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης: Βλ. ΣΧΗΜΑ 1 

 
7. ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΖΥΓΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
 
7.1 Όργανα του Άρθρου 1.2 (α)  
 

• Ελέγχεται αν υπάρχουν και είναι σωστές: οι σημάνσεις, οι επιγραφές και η σχετική 
τεκμηρίωση. 

• Ελέγχεται η συμμόρφωση με το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου (εφόσον 
εφαρμόζεται) συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης του λογισμικού. 

• Μπορούν επίσης να διεξάγονται έλεγχοι και δοκιμές που προβλέπονται στο 
Παράρτημα Ι της Οδηγίας όσον αφορά τουλάχιστον: 

o τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια σφάλματος 
o τη δόλια χρήση, πρόσβαση του χρήστη στα λειτουργικά μέρη του ζυγού 
o την ένδειξη βάρους και 

• Εφόσον είναι εφικτό, το όργανο ελέγχεται και ως προς τις άλλες απαιτήσεις της 
Οδηγίας, αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και 
παράγοντες που επηρεάζουν και την συμπεριφορά με την πάροδο του χρόνου. 

 
7.2 Όργανα του Άρθρου 1.2 (b) 
 

Ελέγχεται αν υπάρχουν και είναι σωστές οι απαιτήσεις σήμανσης της Οδηγίας. Οι 
απαιτήσεις αυτές είναι: 

 
• Να υπάρχει η ονομασία ή το σήμα του κατασκευαστή 
• Να αναγράφεται η μέγιστη δυναμικότητα υπό μορφή Max (πχ: - Max 15 kg) 
• Να μην υπάρχει το πράσινο αυτοκόλλητο Μ 

 
8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ ΣΕ 

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ 
 
1. Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να καθιστά κατανοητά το σχεδιασμό, την κατασκευή και 

τη λειτουργία του οργάνου μετρήσεων και να επιτρέπει την εκτίμηση της 
συμμόρφωσής του προς τις αντίστοιχες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 

2. Ο τεχνικός φάκελος είναι αρκούντως λεπτομερής ώστε να εξασφαλίζεται: 
• ο προσδιορισμός των μετρολογικών χαρακτηριστικών 
• η αναπαραγωγιμότητα των μετρολογικών επιδόσεων των παραγόμενων 

οργάνων όταν ρυθμίζονται ορθά με χρήση των κατάλληλων προς τούτο μέσων 
και η ακεραιότητα του οργάνου. 

3. Ο τεχνικός φάκελος περιλαμβάνει, στο βαθμό που έχουν σημασία για την αξιολόγηση 
και την αναγνώριση του τύπου ή/και του οργάνου: 
α) γενική περιγραφή του οργάνου, 
β) τα σχέδια και τα διαγράμματα σύλληψης και κατασκευής των 

κατασκευαστικών στοιχείων, υποσυστημάτων, κυκλωμάτων κ.λ.π., 
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γ) κατασκευαστικές διαδικασίες για την εξασφάλιση συνεπούς παραγωγής, 
δ) ανάλογα με την περίπτωση, περιγραφή των ηλεκτρονικών συσκευών με σχέδια, 

διαγράμματα, διαγράμματα ροής του λογισμικού Η/Υ και γενικές λογισμικές 
πληροφορίες που εξηγούν τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία τους, 

ε) τις αναγκαίες περιγραφές και επεξηγήσεις για την κατανόηση των παραγράφων 
β), γ) και δ), καθώς και της λειτουργίας του οργάνου, 

στ) κατάλογο των αναφερόμενων συστάσεων του OIML ή/και Ευρωπαϊκών 
προτύπων που εφαρμόζονται πλήρως ή εν μέρει, 

ζ) περιγραφή των λύσεων που επέλεξε ο κατασκευαστής για να ανταποκριθεί στις 
βασικές απαιτήσεις σε περίπτωση όπου δεν έχουν εφαρμοσθεί οι συστάσεις του 
OIML ή/και Ευρωπαϊκών προτύπων 

η) αποτελέσματα των υπολογισμών των δοκιμών, κ.λ.π., 
θ) αποτελέσματα υπολογισμών σχεδιασμού, ελέγχων κ.λ.π., αποτελέσματα 

δοκιμών, εφόσον είναι αναγκαίο, για να αποδεικνύεται ότι ο τύπος ή/και τα 
όργανα συμμορφώνονται προς: 
 τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τις δηλούμενες 

ονομαστικές συνθήκες λειτουργίας και τις οριζόμενες περιβαλλοντικές 
διαταραχές 

 τις απαιτήσεις αντοχής στο χρόνο  
ι) τα πιστοποιητικά εξέτασης τύπου για τα υποσυστήματα.  

4. Ο κατασκευαστής υποδεικνύει τα σημεία στα οποία προορίζεται να τοποθετηθούν οι 
σφραγίδες και τα σήματα. 

5. Ανάλογα με την περίπτωση ο κατασκευαστής αποδεικνύει τη συμβατότητα του 
οργάνου με τις διεπαφές και τα υποσυστήματα.  

 
9. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 90/384/ΕΟΚ 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοίμασε πρόσφατα ένα Σχέδιο κωδικοποίησης της Οδηγίας 
90/384/ΕΟΚ: 
"Proposal of the European Parliament and of the Council on non- automatic weighing 
instruments" (Codified version) 25.7.2007 COM(2007) 446 final (presented by the 
Commission) 
Το Σχέδιο αυτό περιέχει επιπλέον και κάποιες μερικές τυπικές αλλαγές. Όταν θα 
ολοκληρωθούν οι εργασίες, θα πρέπει να αλλάξουμε τη νομοθεσία μας αντίστοιχα. 
 

• ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ 45501 
 

Επειδή τροποποιήθηκε η Σύσταση R76 του OIML στην οποία στηρίζεται το 
εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 45501:1992/AC:1993 σχετικά με τα μη αυτόματα 
όργανα ζύγισης, αναμένεται και η αντίστοιχη τροποποίηση του EN 45501. 
 
10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Στη δεκαετία του 1990, όταν εκπονήθηκε η Οδηγία 90/384/ΕΟΚ, η Σύσταση R76 του 
OIML και το εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 45501:1992/AC:1993, θεωρήθηκε 
ότι είχαν επιλυθεί όλα τα προβλήματα που αφορούσαν τα μη αυτόματα όργανα ζύγισης. 17 
χρόνια μετά συνεχίζουν να υπάρχουν ακόμη θέματα που προκύπτουν λόγω εξέλιξης της 
τεχνολογίας, όπως ο έλεγχος των οργάνων ή των συσκευών που συνδέονται με τους 
ηλεκτρονικούς ζυγούς (π.χ. δυναμοκυψέλες, οθόνες ένδειξης βάρους, Η/Υ ή ψηφιακές 
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περιφερειακές συσκευές, εκτυπωτές κλπ) καθώς και ο έλεγχος του λογισμικού που 
απασχολούν τους κοινοποιημένους οργανισμούς και τους κατασκευαστές των οργάνων 
αυτών. 
 
11. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Ε.Κ. 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Ε.Κ.  ΑΡ. ..... 
(ονομασία και προορισμός του τύπου) 
 
ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ:     (ονομασία και  Αρ του κοινοποιημένου οργανισμού) 
 (προαιρετικά η  ταχυδρομική διεύθυνση)    
 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ:          (Εθνικός Κανονισμός που ενσωματώθηκε η Οδηγία .....) 
 
ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:  (κατασκευαστής ή/και εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του, 

ονομασία και  ταχυδρομική διεύθυνση)    
ΓΙΑ:           (ονομασία και τύπος του οργάνου, σύντομη περιγραφή των τεχνικών 
χαρακτηριστικών, π.χ. για ζυγιστικό όργανο:  κατηγορία ακριβείας, Max, Min, e, εύρος 
θερμοκρασίας (αν είναι διαφορετικό από -10 oC έως + 40 oC)) 
 
 
 ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ:                (ημερομηνία) 
 
Τα βασικά χαρακτηριστικά, οι συνθήκες έγκρισης  και οι ειδικές συνθήκες, εφόσον 
υπάρχουν, περιγράφονται στο συνημμένο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος του Πιστοποιητικού Έγκρισης και αποτελείται από ........    σελίδες. 
 
Υπογραφή: 
 
Ονομασία και ταχυδρομική διεύθυνση του κοινοποιημένου οργανισμού: 
 
12. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

ΤΥΠΟΥ Ε.Κ.  ΑΡ.  
 

• Επωνυμία και τύπος οργάνου 
• Λειτουργική περιγραφή του οργάνου (περιλαμβάνει φωτογραφίες, όψεις του 

οργάνου, τρισδιάστατες όψεις, κατάλογος συσκευών κλπ ) 
• Τεχνικά στοιχεία (περιλαμβάνουν δυναμοκυψέλες και σχεδιαγράμματα της 

μηχανικής κατασκευής) 
• Περιφερειακές συσκευές και διασυνδέσεις 
• Συνθήκες έγκρισης (π.χ. ειδικές επιγραφές) 
• Ειδικές συνθήκες επαλήθευσης 
• Θέση  των σφραγίδων και των σημάτων  επαλήθευσης 
• Θέση της σήμανσης  συμμόρφωσης και των επιγραφών  
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12. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 
Name und Anschrift des Herstellers oder seines authorisierten vertreters  
Name and address of manufacturer or his authorised representative 
Nom et adresse du fabricant ou de son représentant autorisé  
Επωνυμία και δ/νση του κοινοποιημένου οργανισμού και του αριθμού αναγνώρισης 

 
Die nichtselbsttätigen Waage  
The non-automatic weighing instrument 
L'instrument de pesage à fonctionnement non automatique 
Το μη αυτόματο όργανο ζύγισης 
 
Hersteller: 
Manufacturer: 
Fabricant 
Κατασκευαστής 

 

Typ/Modell: 
Type/Model: 
Type/modèle: 
Τύπος / μοντέλο 

 

Nr. der EG-Bauartzulassung (gegebenen falls): 
No of the EC type-approval certificate (where applicable): 
Nº du certificat d'approbation CE de type (le cas écheant): 
Αριθμός πιστοποιητικού έγκρισης ΕΚ (εφόσον εφαρμόζεται) 

 

 
entspricht dem in der Bescheinigung über die Bauartzulassung beschriebenen Baumuster, 
sowie den Anforderungen der EG-Richtlinie 90/384/EWG in der jeweils geltenden 
Fassung und den Anforderungen folgender EG-Richtlinien: 
corresponds to the production model described in the EC type-approval certificate and to 
the requirements of the Council Directive 90/384/EEC as amended and to the 
requirements of the following EC directives: 
correspond au modèle décrit dans le certificat d'approbation CE de type, aux exigences de 
la directive 90/384/CEE modifiée et aux exigences des directives CE suivantes: 
ανταποκρίνεται με το υπόδειγμα που περιγράφεται στο πιστοποιητικού έγκρισης ΕΚ, καθώς 
και με τις απαιτήσεις της Οδηγίας του Συμβουλίου 90/384/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε και με 
τις απαιτήσεις των παρακάτω Κοινοτικών Οδηγιών: 
 

Unterschrift        Datum 
Signature        Date 
Signature        Date 
Υπογραφή       Ημερομηνία 

Konformitätserklärung 
Declaration of conformity 
Déclaration de conformité 
Δήλωση συμμόρφωσης 
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13. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 
Name und Anschrift des Herstellers oder seines authorisierten vertreters  
Name and address of manufacturer or his authorised representative 
Nom et adresse du fabricant ou de son représentant autorisé  
Επωνυμία και δ/νση του κοινοποιημένου οργανισμού και του αριθμού αναγνώρισης 
 
Konformitätsbescheinigung 
Certificate of conformity 
Attestation de conformité 
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης 
 
Die Übereinstimmung der nichtselbsttätigen Waage 
The conformity of the non-automatic weighing instrument 
La conformité de l'instrument de pesage à fonctionnement non automatique 
Η συμμόρφωση του μη αυτόματου οργάνου ζύγισης 
 
Hersteller: 
Manufacturer: 
Fabricant 
Κατασκευαστής 

 

Typ/Modell: 
Type/Model: 
Type/modèle: 
Τύπος / μοντέλο 

 

Herstellungsnummer: 
Serial number: 
Numéro de série: 
Αριθμός σειράς: 

 

mit den Anforderungen der EG-Richtlinie 90/384/EWG in der jeweils geltenden Fassung 
wurde durch eine Prüfung nach EN45501 Nr.8.2 festgestellt. 
with the requirements of the Council Directive 90/384/EEC as amended was established 
by tests referred to in EN45501 - 8.2. 
avec les exigences de la directive 90/384/CEE modifiée a été constatée par une 
vérification en conformité avec la norme européenne EN45501 - 8.2. 
διαπιστώθηκε με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 90/384/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε και μέσω 
δοκιμών σύμφωνα με το ΕΝ45501-8.2 
 
Die EG-Eichung wurde für folgende(n) Aufstellungsort / Gebrauchsort / Gebrauchszone 
durchgeführt: 
The EC-verification is valid for the following place of installation / location / area of use: 
La vérification CE est valide pour l'emplacement / l'endroit d'utilisation / sphère 
d'utilisation suivant: 
Η επαλήθευση ΕΚ ισχύει για το παρακάτω χώρο / χώρο χρήσης/ ζώνη χρήσης: 
Unterschrift     Datum   Stempel 
Signature     Date   Stamp 
Signature     Date   Tampon 
Υπογραφή    Ημερομηνία  Σφραγίδα 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 
 
1. Οδηγία 90/384/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης  Ιουνίου 

1990 (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 20ης  Ιουλίου 1990 L 189, σελ. 1 
- 16). 

2. Κ.Υ.Α. Φ2-376/93  ΦΕΚ (284/τΒ/27-04-1993) 
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
 
1. ΟΔΗΓΙΕΣ (GUIDES) ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ WELMEC: 

www.welmec.org/pubs.asp 
 
WELMEC 2 Directive 90/384/EEC: Common 

application (Issue 4) 
Οδηγία 90/384/ΕΟΚ: Κοινή 
Εφαρμογή 

WELMEC 2.1 Guide for Testing Indicators 
(Issue 4) 

Οδηγός για έλεγχο των οθονών 
ένδειξης 

WELMEC 2.2 Guide for Testing Point of Sale 
Devices (Issue 3) 

Οδηγός για έλεγχο Συσκευών POS 

WELMEC 2.3 Guide for Examining Software 
(Issue 3) 

Οδηγός για έλεγχο του λογισμικού 

WELMEC 2.4 Guide for Load Cells  (Issue 3) Οδηγός για δυναμοκυψέλες 
WELMEC 2.5 Guide for Modular Approach and 

Testing PC’s and other Digital 
Peripheral Devices (Issue 2) 

Οδηγός δοκιμών των επιμέρους 
εξαρτημάτων του ζυγού, του Η/Υ 
και λοιπόν Ψηφιακών 
Περιφερειακών Διατάξεων 

WELMEC 2.7 Directive 90/384/EEC: 
Explanation and Interpretation 
(Issue 1) 

Οδηγία 90/384/ΕΟΚ: Επεξήγηση 
και Ερμηνεία 

WELMEC 4.1 Guide for the assessing and 
operation of Notified Bodies 
performing conformity 
assessment according to the 
Directive 90/384/EEC (Issue 2) 

Οδηγός για αξιολόγηση και 
λειτουργία κοινοποιημένων 
οργανισμών που πραγματοποιούν 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης 
σύμφωνα με την Οδηγία 
90/384/ΕΟΚ 

 
 
2. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ:  

NANDO (New Approach Notified and Designated Organizations) 
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/ 

 

http://www.welmec.org/pubs.asp
http://www.welmec.org/pubs.asp
http://www.welmec.org/pubs.asp
http://www.welmec.org/pubs.asp
http://www.welmec.org/pubs.asp
http://www.welmec.org/pubs.asp
http://www.welmec.org/pubs.asp
http://www.welmec.org/pubs.asp
http://www.welmec.org/pubs.asp
http://www.welmec.org/pubs.asp
http://www.welmec.org/pubs.asp
http://www.welmec.org/pubs.asp
http://www.welmec.org/pubs.asp
http://www.welmec.org/pubs.asp
http://www.welmec.org/pubs.asp
http://www.welmec.org/pubs.asp
http://www.welmec.org/pubs.asp
http://www.welmec.org/pubs.asp
http://www.welmec.org/pubs.asp
http://www.welmec.org/pubs.asp
http://www.welmec.org/pubs.asp
http://www.welmec.org/pubs.asp
http://www.welmec.org/pubs.asp


 

ΣΧΗΜΑ 1: Διάγραμμα ροής για την αξιολόγηση συμμόρφωσης  των διαδικασιών που  
αναφέρονται στην Οδηγία 90/384/EΟΚ για τα μη αυτόματα όργανα ζύγισης 

 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 

Χρήση 
προϊό-
ντος 

Άρθρο 
1. 2α 

Άρθρο 1.2β 

Όργανα  
Αρθρο 8.1α, Παρ..2

Επιλογή 
κατασκευ-
αστή 

Επιλογή 
κατασκευ-
αστή 

 
Επαλήθευση ΕΚ (Παράρτημα  II.4) 
Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
επιβεβαιώνει & πιστοποιεί ότι το 
όργανο πληροί τις απαιτήσεις της 
Οδηγίας 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ (*)

 
Το όργανο πρέπει να φέρει: 
• Το σήμα και το όνομα του 

κατασκευαστή 
• Τη μέγιστη δυναμικότητα

 
Έλεγχος Τύπου 
ΕΚ (Παράρτημα  
ΙΙ.1) 
ΕΝΟΤΗΤΑ B (*) 

Επιλογή 
κατασκευ-
αστή 

Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ 
βάσει συστήματος ποιότητας 
του κατασκευαστή 
(Παράρτημα  II.2) 
Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
αξιολογεί & ελέγχει το 
σύστημα ποιότητας του 
κατασκευαστή 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ (*)

 
Επαλήθευση ΕΚ (Παράρτημα  
II.3) 
Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
επιβεβαιώνει & πιστοποιεί ότι 
τα προϊόντα συμμορφώνονται 
με τον τύπο 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ (*) 

Χωρίς 
σήμανση 

CE 
+ 

κόκκινο 
 

Μ 

CE 
+ 

πρά-
σινο  

 

Μ 

* Ο χαρακτηρισμός "ΕΝΟΤΗΤΑ" έγινε μετά την έκδοση της Οδηγίας 90/384/ΕΟΚ. 
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